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Rigorózní práce je věnována implementaci nové techniky rozkladu vzorků substancí s pomocí mikrovln do běžného provozu analytické laboratoře kontrolující farmaceutickou výrobu. Vzhledem k tomu, že tato technika, reprezentovaná zařízením UltraWave od firmy Milestone, zvládá velmi rychle simultánní rozklad až 15 vzorků bez vzájemného ovlivnění, je její spojení s tradičními lékopisnými postupy velmi výhodné.
V úvodní teoretické části autor popisuje lékopisné postupy provedení limitních testů pro monitoring těžkých kovů a Síranového popela (obojí dle USP, Ph.Eur a ČL). Velmi hodnotná je zde umístěná kapitola, která se zabývá problematikou selektivního stanovení těžkých kovů ve farmaceutických substancích spektrálními metodami, kde jsou na relativně malé ploše stručně, ale přitom fundovaně rozebrány problémy související s nízkou výtěžností stanovení kovů, v závislosti na použitém způsobu mineralizace vzorku. Dále je zde vcelku podrobně, ale srozumitelně podáno seznámení s principy techniky ICP-MS (a to včetně možných interferencí a způsobů jejich potlačení), použité k ověření výtěžnosti stanovení těžkých kovů ve vzorcích podrobených rozkladnému cyklu v uzavřeném mikrovlnném systému.
V experimentální části jsou detailně popsány použité pracovní postupy a instrumentace. Rovněž jsou zde uvedeny substance, se kterými byly experimenty prováděny. Metoda použitá pro rozklad substancí zdá se být velmi široce aplikovatelná, neboť jí bylo bez problémů rozloženo pět molekul různé podstaty, počínaje přírodním, přečištěným materiálem (Silymarin) a konče semisyntetickým morfinanem (Buprenorfin hydrochlorid). Za velmi přínosné považuji ověření výtěžnosti stanovení kovů provedené na modelových roztocích po mineralizačním cyklu pomocí ICP-MS, kde bylo dosaženo velmi dobrých výsledků u téměř všech sledovaných analytů. Výsledky limitních testů pro stanovení kovů ze vzorků takto připravených, mají větší vypovídací hodnotu, než ze vzorků připravených běžnými lékopisnými metodami. Autor si zde navíc velmi obratně poradil s problémem rušení stanovení zákalem koloidní síry, vznikající po přidání srážecího činidla. Podobně elegantně vyřešil i problém zbytkové kyseliny dusičné při stanovení Síranového popela. Správnost postupu byla ověřena, v případě limitního testu na těžké kovy porovnáním s výsledky získanými stávajícími lékopisnými metodami na pěti vybraných molekulách a v případě testu na obsah Síranového popela stanovením výtěžnosti přídavku Na2SO4 na týchž molekulách. 

  K obsahu a provedení rigorózní práce nemám zásadní připomínky. Obojí svědčí o autorově odborné i praktické zdatnosti.
Autora bych chtěl požádat v diskusi o jeho práci o upřesnění, případně vysvětlení těchto připomínek:

1. Upřesnit, jakým způsobem bylo kontrolováno nastavení teploty topné keramické desky při odpařování mineralizátů, ať již při provádění testu na kovy, nebo při stanovení Síranového popela.
2. Vysvětlit důvod, proč byl limitní test na těžké kovy modifikován použitím 1,0 µm a 0,45 µm filtrů namísto předepsaných 3,0 µm?

3. Požádat autora o krátké zhodnocení potenciálu této rozkladné metody, zejména ve spojení s moderními analytickými technikami.
Celkové hodnocení:
Doporučuji k obhajobě.
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